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SUMMARY

연구요약

한옥에 대한 관심의 증대에 따라 사회적으로 한옥을 대중화･산업화하기 위한 목

표로 신축 한옥에 대한 수요를 확보하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 하지만, 한옥은 

사회적 이슈가 되기 전부터 우리 주변에 지어져있는 건축물로 새로운 수요와 더불어 

기존에 남아있는 한옥을 보전하고 활용할 수 있는 방안을 모색해야 한다. 

이에 본 연구는 기존 한옥의 보전 및 활용을 위한 한옥 리모델링의 기초자료를 

구축하고자 안동시 전통한옥체험숙박시설 개보수 사업의 공사 전부터 시공과정, 그리고 

완공되기까지의 과정을 살펴보았다. 

연구대상은 문화체육관광부, 경상북도, 안동시, SK그룹이 MOU체결을 통해 진행

된 사업으로, 관·산이 협력하여 전통문화를 계승하고 지역활성화를 도모하고자 한 의의

가 있으며 사회적으로도 큰 이슈가 되고 있다. 또한, 안동댐 건설로 수몰위기에 처했던 

고택들을 현 위치로 이전하여 새로운 기능으로 재탄생시킨 고택의 보전과 활용을 적극

적으로 시행한 모범사례로 보여진다.

건축되어진지 100년이 넘은 고택을 숙박시설로 활용하기 위해 진행된 리모델링 

공사는 전통미를 보전하면서 사용자의 편의를 제공하는 방안에 중점을 두었다. 이를 위

한 리모델링 공사의 특징 살펴보면, 크게 전통공간을 보전하기 위한 공사와 현대시설을 

설치하기 위한 공사로 나뉘며 다음과 같은 리모델링 원칙이 적용되었다.

1. 추후 원형복원이 가능할 수 있도록 외관 및 골조는 훼손시키지 않는다.

2. 각각의 객실마다 화장실을 설치한다.

3. 부엌 및 (대청)마루는 보전한다.

4. 냉방설비 및 조명설비는 최대한 노출되지 않도록 한다.



5. 안전과 방범을 고려한다.

이에 따라 고택에 금속골조를 이용하여 이중벽체를 설치하고 방범을 위한 유리슬

라이딩 문을 달고, 스마트키 시스템 도입, 객실내부의 화장실 설치를 통해 사용자의 편

의성을 도모하였다. 또한, 고택에 없던 전기, 조명, 냉방기 등 설비시스템을 감추기 위

해 붙박이장과 이중벽체 사이공간, 그리고 천장과 바닥의 공간을 활용한 설비공사, 야

간의 안전을 위한 외부조명설치, 스마트키 등을 설치하였다. 

이처럼 고택의 현대화를 재해석하기 위해 현대건축설계 전문가가 리모델링 개념 

및 계획을 수립하고 기존의 골조와 외관을 보전하기 위해 전통건축 전문시공업체, 그리

고 내부의 현대공간을 창출하기 위해 인테리어 시공업체 등 전통과 현대기술자가 협업

하여 진행하였다.

본 연구는 안동 전통한옥체험숙박시설 개보수 사업의 공사 전부터 완공되기까지

의 과정을 기록한 것으로, 한옥 리모델링 공사 시 참고할 수 있는 기초자료로 활용이 

가능하며, 고택을 현대화하는 새로운 방안을 마련하는데 참고자료가 될 것이다. 또한, 

한옥을 활용한 관·산 협력모델로 지자체에서 고택 활용방안 계획 수립 시 참고할 수 있

는 자료가 될 수 있기를 기대한다.
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제1장 ∙ 서  론 1

C･H･A･P･T･E･R･1

제1장 서  론

1. 연구의 필요성 및 목적

2. 연구의 대상 및 방법

1. 연구의 필요성 및 목적

1) 연구의 배경 및 필요성

□ 한옥 보급 및 확산을 위해 신축과 더불어 한옥 리모델링 수요에 대한 대응이 필요

한옥에 대한 관심의 증대에 따라 사회적으로 한옥을 대중화･산업화하기  위한 목

표로 신축 한옥에 대한 수요를 확보하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 하지만, 한옥은 

사회적 이슈가 되기 전부터 우리 주변에 지어져있는 건축물로 새로운 수요와 더불어 

기존에 남아있는 한옥을 보전하고 활용할 수 있는 방안에 대한 모색이 필요하다.

□ 건축자산으로서 가치가 있는 한옥들의 활용 및 관리방안 모색 필요

전국 각지에는 서울의 북촌한옥마을과 전주의 한옥마을처럼 밀집되어 있는 한옥

보다는 산재되어 있는 한옥들이 많이 분포되어 있는데, 이들의 대부분은 독립된 건축물

로 위치하고 있어 활용이 되지 못하고 방치되어 있는 사례가 많다. 

이를 위해 문화체육관광부에서는 건축자산으로서 가치가 있는 고택을 보전･활용

하기 위해 ‘전통한옥 체험 숙박시설 운영지원 사업’ 등의 정책 및 사업을 시행하고 있

다. 전통미를 보존하며 현대적 편의성을 갖춘 고택으로 변모시키기 위해 개·보수 및 편
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의시설 설치 지원을 시행하고 있으나, 한옥의 개･보수 과정에 대한 기초 자료가 없어 

효율적인 지원계획의 수립이 어려운 실정이다.

□ 한옥 리모델링에 관한 계획적 방법이나 시공과정에 대한 기초자료 필요

고택 등 기존 한옥을 현대에 적합한 공간으로 변화시키기 위해서는 생활방식의 

변화와 전기 및 조명, 상하수도 등의 설비변화에 따른 리모델링(개･보수)공사가 필수적

으로 진행되어야 한다. 

하지만, 한옥은 체계적인 분류체계를 가진 현대건축에 비해 상대적으로 일반적이

지 않은 시공방식으로 공사 유효성을 확보하지 못하는 단점을 가지고 있다. 따라서, 한

옥 리모델링 공사 계획 수립 시 참고할 수 있는 기초자료 마련을 위해 기존 한옥의 내

부시설 수리 및 전기, 조명, 냉난방 등의 설비공사에 관한 상세한 리모델링 과정의 조

사･기록이 필요하다. 

2) 연구의 목적

본 연구는 기존 한옥의 보전·활용을 위한 한옥의 리모델링 과정에 대한 기초자료

를 구축하고자 경북 안동에서 진행 중인 전통한옥체험숙박시설 개·보수 사업의 전 과정

을 조사·기록하였다. 특히, 한옥 고택을 현대화하기 위한 리모델링 계획을 진행함에 있

어 전통공간의 보존을 위해 진행된 공사와 현대 시설의 삽입을 위해 진행된 공사를 나

누어 공사과정과 특징을 살펴보았다.

이를 통해 한옥 리모델링의 시공과정에 대한 정보를 파악하고, 계획 및 시공단계

에서 발생하는 문제점을 감소시켜 효율적인 시공절차 확립을 위한 기초자료를 제공하

고자 하였다. 또한, 전통한옥의 전통미를 보존하며 현대화하는 리모델링 공사과정에 대

한 기록을 통해 현재 보존·활용 방안이 마련되지 못해 방치되어 있는 많은 고택들의 활

성화에 기여하고자 하였다.
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2. 연구의 대상 및 방법

1) 연구의 대상 및 범위

본 연구는 한옥 고택의 리모델링 전 과정을 살펴보기 위한 것으로, 안동시 ‘전통

한옥체험숙박시설 개보수 사업’이 추진되고 있는 성곡동 일대에 위치한 8채의 고택(문

화재 1채 포함)들을 대상으로 하였다. 대상 한옥들은 일반 한옥과 달리 건축된 지 100

년이 넘는 고택들로, 안동댐 수몰지역에 산재되어 있는 한옥들을 2004년~2007년 현재

의 위치로 이전하여 단지로 조성하였다. 

단지 내의 고택들을 현대화하기 위한 시공과정 중 주요한 리모델링 공사인 이중

벽체 설치, 화장실 설치, 부엌 및 마루 보전, 노출시키지 않는 설비, 방범 등의 공사과

정에 대해 기록하였다.

2) 연구의 방법

□ 대상 한옥관련 문헌 조사

- 대상 한옥의 연혁 및 관련 기록 조사

- 지역 경제발전 및 고용창출을 위해 고택을 활용한 관-산 협력 추진과정 조사

□ 대상한옥의 도면 분석

- 대상 한옥의 현황 및 리모델링 계획안 분석

- 3d 모델링을 통한 리모델링 전･후 내부공간의 변화 예측

□ 현장조사

- 전통한옥의 시공법, 현대적 방법의 인테리어 공사, 전기 및 조명, 냉난방 

등의 설비공사에 관한 과정의 기록 및 관찰

- 시공과정의 절차 및 방법에 대한 관계자 면담
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C･H･A･P･T･E･R･2

제2장 고택의 리모델링 추진과정 및 개요

1. 안동시 전통한옥체험숙박시설 개보수 사업의 추진 배경 및 과정

2. 안동 고택 리모델링 공사 개요

1. 안동시 전통한옥체험숙박시설 개보수 사업의 추진배경 및 과정

□ 2004년 5월 : 안동시는 성곡동 안동댐 인근 야외민속촌에 고가옥 마을 조성 사업 추진

 2004년~2007년 20억원 예산투입, 흩어져 있는 전통한옥 중 관리가 어려운 10채의 해

체 이전 계획

 기증자 신청을 받아 이전할 종택이나 정자와 같은 고가옥들을 확정한 후 야외민속촌 내 

복원 예정

 야외민속촌(1만7천여㎡)에 1974년 안동댐 수몰예정 지역에서 옮겨 놓은 선성현 객사(경

북도 지정문화재)를 비롯한 기와집 4채, 초가집 11채, 돌담집 등이 있음

 조선시대 양반과 서민들의 삶을 한눈에 살펴볼 수 있는 문화공간을 조성하고자 함

□ 2005년 8월 : 한겨례 건축사사무소에서 “야외 민속촌 정비공사”계획

 진입로와 10채의 고가옥 배치계획

 이전 복원공사 시 기둥, 서까래, 도리 등의 목부재 교체, 기단 석재 보충, 판벽 교체, 기

와 교체 등이 시행되었고, 옛 부엌을 재현하기 위한 아궁이와 가마솥, 그리고 연도 설치 

공사 등이 시행되었음

✱ 2013년 현재 이전 복원되어 있는 고가옥의 배치를 살펴보면, 2005년 계획 당시와 건축물

의 위치가 상이함
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ⓒ한겨례건축사사무소

2005년 안동 야외민속촌 정비계획 배치도 2005년 야외민속촌 정비계획 배치도+2013 항공사진

[그림 2-1] 2005년 야외민속촌 정비계획 배치도와 2013년 현재 항공사진

□ 2012년 6월 2일 : 문화체육관광부, 경상북도, 안동시, SK그룹이 사회적 기업 설립을 
위한 MOU 체결

 고택 및 한자마을을 기반으로 한 사회적기업 설립 추진을 위한 업무협약 체결

 안동시 : 종가음식, 스토리텔링 등 고택 자원을 활용한 일자리 창출과 관광 활성화 기

여할 수 있는 사회적 기업의 필요성 검토

 사회적 기업 : 고택 등 전통문화가 집적된 안동민속촌 내 고택단지를 활용해 고택숙박

체험사업 추진

□ 2012년 12월 11일 : 고택 관리·활용을 위한 재단법인 행복전통마을 설립

 우리나라 고택의 1/4이 밀집한 안동지역에서 문화유산으로서의 고택을 유지, 보존하고 

숙박 및 전통문화체험 등의 서비스 제공 사업 본격화

- 전통문화의 보존은 물론, 취약계층 일자리 제공 및 지역문화·경제발전에 기여

 재단법인 행복전통마을은 SK그룹 15억 출연으로‘13년 안동시 민속촌 내 고택단지 및 한

자마을 기반시설 설치,‘14년부터는 고택을 활용한 숙박 및 전통문화체험 시범사업 운영
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- 안동시가 고택단지 인근에 한옥 및 전통체험시설(17,659㎡ 규모)을 조성하

고 있는 한자마을과의 연계를 통해 숙박은 물론 다양한 전통문화 체험까지 

동시에 즐길 수 있도록 할 계획

 사회적 기업은 편리한 숙박과 세탁서비스, 온라인 결재시스템 구축 및 전통체험프로그램 

개발 등을 통해 기존 한옥 숙박과 차별화된 서비스 제공 계획

- 안동 지역에 성공적인 롤 모델(Role Model)이 만들어지면 이를 기반으로 

향후 전국으로 사업 확대 예정

□ 2013년 5월 : 고택단지를 활용한 고택숙박체험 시설 계획 추진

 계획 : THE SYSTEM LAB

 시공 : 금강엔터프라이즈(인테리어 공사), ㈜선재(외부골조 공사)

SK행복나눔재단

경상북도 예비 사회적기업

(재)행복전통마을

THE SYSTEM LAB

금강엔터프라이즈

문화체육관광부 경상북도 안동시

MOU체결

(주)선재

설계 및 총괄

인테리어 시공 운영관리

외부골조 시공

안동
전통 리조트

구름에

안동민속박물관
(사업대상지 관리)

설립

[그림 2-2] 안동 고택숙박체험시설 추진 체계
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[그림 2-3] 진입부 성곽에서 바라본 대상 한옥의 전경 (ⓒ국가한옥센터, 2013.05.14)

□ 2013년 7월 : 7월까지 계획 완료 예정이었으나, 행정상의 문제로 사업진행 지연

 계획 예정인 8채의 한옥 중에서 경상북도 민속자료 제8호로 지정된 「안동 토계동 계

남고택」이 포함되어 있어, 이를 개보수 하기 위해서는 문화재수리기술자 자격이 보유된 

업체가 함께 진행해야 함

 또한, 문화재의 보존･관리와 활용에 관한 사항에 대하여 시행에 있어서 시도문화재위원

회 심의를 받아야 하는데, 이 과정에서 문화재인 계남고택이 심의위원회의 승인을 얻지 

못하여 개보수 사업 중 계남고택은 2013년 계획에서 제외됨

문화재수리 등에 관한 법률
제5조(문화재수리 및 실측설계 제한) 
① 문화재의 소유자(「문화재보호법」 제34조에 따라 지정된 관리단체를 포함한다)가 문화재수리를 하려

는 경우에는 문화재수리업자에게 수리하도록 하거나 문화재수리기술자 및 문화재수리기능자가 함께 수
리하도록 하여야 한다. 다만, 해당 문화재의 보존에 영향을 미치지 아니하는 대통령령으로 정하는 경미
한 문화재수리를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 시설물의 경우에는 「건설산업기본법」에 따른 해당 분야의 
종합공사를 시공하는 업종을 등록한 문화재수리업자에게 수리하도록 하여야 한다.

③ 제1항과 제2항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 기관의 장은 직접 문화재수리를 할 수 있다.

④ 제1항에도 불구하고 문화재수리기술자가 없는 분야의 문화재수리는 문화재수리기능자가, 문화재수리업
자·문화재수리기술자·문화재수리기능자가 없는 분야의 문화재수리는 중요무형문화재 보유자 또는 관
계 전문가 등에게 수리하도록 할 수 있다.

⑤ 문화재수리의 실측설계를 하려는 경우에는 문화재실측설계업자에게 하도록 하여야 한다. 다만, 대통령
령으로 정하는 식물보호 또는 동산문화재 분야의 실측설계는 그러하지 아니하다.

⑥ 문화재실측설계업자가 조경 분야의 실측설계를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 조경
계획과 시공 업무를 담당하는 문화재수리기술자에게 하도록 하여야 한다.



제2장 ∙ 고택의 리모델링 추진과정 및 개요 9

□ 2013년 10월 : 계남고택을 제외한 7채의 한옥에 대한 심의완료, 안동시와 계약체결

 계획안이 심의에 통과하여 안동시와 계약체결

 SK행복마을_전통한옥체험숙박시설 개보수 사업 착공(10월 22일)

□ 2014년 4월 : 시도지정문화재인 계남고택 현상변경 허가

 내부벽체 및 천장, 바닥 마감 등의 수리와 창고, 반침 등을 화장실로 변경

□ 2014년 7월 : 전통리조트 구름에 개장

[그림 2-4] 안동 전통리조트 구름에 야경 (ⓒ행복전통마을, 2014.06 완공후)
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2. 안동 고택 리모델링 공사 개요

□ 사업명 : SK행복마을_전통한옥체험숙박시설 개보수 사업

□ 소재지 : 경상북도 안동시 성곡동 일대

□ 리모델링 대상 : 한옥 8채

□ 사업비 : 채당 국비8,000만원 (문화부 5,000만원, 경북도 900만원, 안동시 2,100만원), 
SK그룹 16억 5천만원, 총 22억 9천만원 (사업비 : 21억, 운영관리비 : 1억 9천)

 설계비 : 114,400,000원

 건축 및 설비공사비 : 7채 – 1,405,000,000원, 계남고택 – 116,000,000원
 네트워크 공사비(스마트키, cctv 설치) : 165,000,000원

 조경공사 : 100,000,000원

 사인물 설치 및 주변정리 : 50,000,000원

 고가구 등 집기구입 : 100,000,000원

 한자마을 내 카페 설비시설 : 30,000,000원

 기타경비 : 20,000,000원

□ 공사기간 : 2013.10.22. ~ 2014.06.30.

□ 건물개요 : 

계남고택 칠곡고택 팔회당
재사 감동재사 서운정 청옹정 박산정 까치

구멍집

구조

형식
목조+기와 목조+기와 목조+기와 목조+기와 목조+기와 목조+기와 목조+기와 목조+기와

건축

면적
216.17㎡ 100.93㎡ 90.29㎡ 67.50㎡ 34.39㎡ 39.30㎡ 36.65㎡ 48.78㎡

건축

연대
1800년초 1850년경 1810년경 1700년대 1840년경 1700년대 1600년초 1900년대

기존

용도
주거 주거 재사 재사 정자 정자 정자 주거

현재

용도

숙박동

(4개 unit)

숙박동

(4개 unit)

숙박동

(3개 unit)

숙박동

(단체)

숙박동

(독채)

숙박동

(독채)

숙박동

(독채)
관리동

실

계획

현황

방2·화장실1

/방1·화장실

1/방2·화장

실1/방1·화

장실1

방2·화장실1

/방2·화장

실1/방2·화

장실1/방1·

화장실1

증축

방2·화장실1

/

방1·화장실1/

방1·화장실1

방3·화장실

2

방1·화장실

1
방1·화장실1

방2·화장실1

증축

방1·화장실1

·사무실1· 

BAR 1

증축
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C･H･A･P･T･E･R･3

제3장 안동 고택 리모델링의 특징

1. 전통 공간의 보존

2. 현대 시설의 삽입

3. 설비의 매립

4. 용도의 변경

[그림 3-1] 전통한옥체험숙박시설 배치도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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1. 전통 공간의 보존

1) 외관 및 벽체의 정비

□ 벽체의 방염·방부·방충처리

목조건축물인 한옥은 자연환경에 따른 급격한 기온차 및 강우, 화재의 위험, 해

충의 오염 등 여러 가지 요인으로 인한 풍화 등의 훼손이 진행되기 때문에, 그 손상요

인들을 제거하고 안정화 처리를 통해 장기적으로 안전한 보존·관리가 필요하다. 또한, 

주요 구조부와 실내장식은 대부분 화재에 취약한 가연재료로 구성되어 있으며, 오랜 세

월 경과되어 건조된 상태에 있으므로 목재고유의 수분함유율이 떨어져 작은 불씨에도 

착화될 가능성이 높으며, 착화 후에는 매우 빠른 속도로 확대되는 특성으로 인해 화재

가 발생할 수 있기 때문에 사전에 화재를 예방해야 할 필요성이 크다.

• 방부·방충 및 방염처리과정

1. 약품도포하기 전 1차적으로 전기송풍기 또는 붓을 이용하여 먼지를 제거하고, 

2차로 진공청소기를 이용하여 깨끗하게 청소

2. 경첩 및 부속철물 등 부가시설물에 약품의 피해가 없도록 비닐로 감쌈

3. 약품살포기를 사용하여 고목재용 방부·방충제와 방염제를 스프레이 방식으로 

도포

▸ 섭씨 10℃ 미만인 경우, 우기 및 우천 시에는 도포를 중지하며 도포중이라도 

주변 습도가 70% 이상이 되면 도포 중지

▸ 도포 대상물에 부속되어 있는 목부재에 2~3회(방부·방충제는 3회, 방염제는 2

회) 도포 (방충제는 착공일로부터 20일 이내, 방염제는 착공일로부터 10일 이

내 도포)

4. 다음 회 도포시에는 이전에 도포하였던 약품이 완전히 건조할 수 있도록 24시

간 이상의 간격을 두고 도포

5. 도포를 마치고 추가적으로 도포가 필요한 부분을 찾아 도포하며, 부속시설물 

등을 보호하였던 비닐은 시설물에 피해가 없도록 주의하며 제거
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ⓒ선재 ⓒ선재 ⓒ선재

약품도포 전 문고리 등의 철물 비닐로 감싸기 약품도포량 체크

ⓒ선재 ⓒ선재

온·습도 체크 방부·방충제 1차 도포

ⓒ선재 ⓒ선재

방부·방충제 2차 도포

ⓒ선재 ⓒ선재

방염제 1·2차 도포

[그림 3-2] 방부·방충제 및 방염제 도포과정
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□ 외관 보수·보강 작업

오랜시간 사람의 손길이 닿지 않았던 고택들로 기둥, 보, 도리, 창호 등 목재의 

부식과 변색이 발생되었으며, 벽체가 일부 탈락되거나 지붕재료가 노후화 되었다. 

2005년~2008년 현재의 위치로 해체 이전하면서 대대적인 보수공사가 시행되어 구조체

의 상태는 양호했으나, 검게 변색된 목부재와 재사벽으로 이루어진 벽체의 탈락 등에 

따른 보수작업이 요구되었다. 이를 위해 목재 면닦기 작업, 재사벽 미장 보수 및 경화

처리 작업, 창호보수, 이엉(까치구멍집)의 교체, 담장 및 대문보수 작업이 시행되었다.

ⓒ선재 ⓒ선재

목재 면닦기

ⓒ선재 ⓒ선재

우물반자 면닦기 벽체 경화처리(경화제 분사)

[그림 3-3] 외관 보수・보강 작업-1
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ⓒ선재 ⓒ선재

탈락된 벽체 미장 보수

ⓒ선재 ⓒ선재

창호 보수

ⓒ선재 ⓒ선재

까치구멍집 지붕 이엉 교체 박산정 대문간 보수

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

배관공사로 인해 훼손된 박산정 담장 보수

[그림 3-4] 외관 보수・보강 작업-2
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□ 실내 이중벽 설치

ⓒ행복전통마을 ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

내부(현대적 인테리어) 외부(원형보전)

문화재 한옥과 전통 고택의 경우, 사용보다는 보존을 우위에 두고 있기 때문에 

겨울철 추위에 취약한 한옥의 벽체에 대한 단열을 고려하지 않는 것이 일반적이다.(전

통방식의 외엮기벽 시공) 하지만, 본 사업의 목표는 전통성을 보존함과 동시에 사용자

들에게 편의성을 제공하는 것으로, 계절에 구애받지 않고 숙박객들이 항시 쾌적하게 사

용할 수 있도록 벽체단열을 시공하였다. 벽체 시공방식은 외벽체의 보존을 위해 내부에 

목재(계남고택) 또는 금속골조를 이용하여 이중벽을 설치하고, 단열재를 시공한 후 석

고보드로 마감하였다. 

• 이중벽체 시공과정

1. 공사에 필요한 장비 및 재료 세팅

2. 실의 중앙에 ‘+’형태의 기준선 긋기 (대상 한옥 각 실의 규모는 모두 다르며 

오랜 시간에 의한 목재의 틀어짐으로 네모반듯한 공간이 아님)

3. 기준선을 중심으로 실의 내부 설치되는 문의 형태(유리문의 설치여부)에 따라 

내벽체 두께를 계산하여 먹줄치기

▸ 계획상의 이중벽체 두께는 80~100㎜이지만, 실의 형태가 틀어진 정도에 따라 

벽체가 최대 150㎜까지 두꺼워져 실 내부의 면적이 좁아짐

4. 실의 바닥에 먹줄로 그어놓은 선을 따라 금속골조 설치

5. 이중벽체의 높이에 맞춰 상부에 금속골조 설치(내벽은 반듯하게 시공되어야 

함으로 시공과정 중 수평측정기를 사용해 수시로 확인)
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6. 상하부 수평으로 설치된 금속골조에 수직 골조를 접합함(용접)

7. 기존 개구부 중 리모델링 후 사용될 개구부와 사용하지 않을 개구부를 표시하

여 금속골조 시공

8. 전기 컨트롤 박스 설치

9. 유리문이 설치될 개구부 상부에 슬라이딩레일 설치

10. 금속골조로 되어 있는 개구부에 목재로 문틀과 창틀을 설치(외부에서 금속골

조가 노출되지 않도록 함)

11. 화장실 천정에 바리솔 조명을 설치하기 위한 금속틀 시공

12. 화장실 반자설치를 위한 천정틀 시공

13. 그라스울 단열재 시공 한 위에 석고보드를 2겹으로 설치(화장실은 방수석고

보드로 시공)

[그림 3-5] 이중벽체 상세도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈
ⓒ국가한옥센터

금속골조 세팅 바닥 중앙에 기준선 긋기

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

기준선을 중심으로 벽체가 세워질 공간에 먹선 치기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ국가한옥센터

먹선에 맞춰 하부 금속골조 설치 치수측정 후 절단

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ국가한옥센터

측정기로 수평선 맞춤 벽체 상부에 금속골조 설치

[그림 3-6] 이중벽체 설치 공사-1
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

개구부 개폐여부를 고려하여 금속골조 시공

ⓒ국가한옥센터 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

사용될 수납공간 고려 벽체 내부에 전기컨트롤 박스설치

ⓒ국가한옥센터 ⓒ금강엔터프라이즈

슬라이딩도어 설치를 위한 문틀과 상부레일 시공

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

목재로 문틀과 창틀 설치

[그림 3-7] 이중벽체 설치 공사-2
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

바리솔 조명 설치를 위한 금속틀 시공

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

천장마감을 위한 목재천정틀 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

방 내부 금속골조 위 단열재시공 후 석고보드2겹 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

화장실 내부 금속골조 위 단열재시공 후 방수석고보드2겹 설치

[그림 3-8] 이중벽체 설치 공사-3
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2) 부엌과 마루의 보존

□ 관상용 부엌의 존치

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

주요 재료가 목재인 고택을 숙박시설로 사용하는 경우 화재 위험의 예방과 청결

한 관리를 위해 취사시설을 계획하지 않는다. 단지 내 고택의 부엌은 옛 아궁이 모습을 

재현하여 전통숙박시설을 찾는 방문객들에게 과거 한옥의 모습을 느낄 수 있는 공간이 

되도록 보전하고자 아궁이와 바닥의 탈락된 부분을 보수하는 미장공사가 시행되었다.

ⓒ선재 ⓒ선재

[그림 3-9] 아궁이 미장보수 작업
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□ 우물마루 수리

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

한옥의 특징 중 하나인 마루는 여름을 대표하는 공간으로, 온돌이 있는 방과 다

르게 지면에서 띄워져 목재판으로 짜여있다. 마루바닥은 난방설비가 없어 겨울철에 춥

기 때문에 한옥을 현대화하는 경우, 대청과 툇마루를 내부화하여 본연의 특성을 없애는 

방안이 이루어지고 있다. 하지만, 숙박시설은 항시 거주하는 공간이 아니며 고택의 방

문객 대부분은 전통한옥을 체험하고자 하기 때문에, 한옥의 특징적인 공간인 대청과 툇

마루를 보전하고자 하였다. 대청과 툇마루의 부식된 부재는 교체하고 오랜시간 사용이 

이루어지지 않아 변색이 이루어진 부재는 면닦기 작업을 시행하였다.

• 공사과정

1. 마루의 동귀틀, 장귀틀, 청판 등의 부재를 전부 해체하여 상태 확인

▸ 부식되어 사용이 불가능한 목재는 신재로 교체

▸ 상태가 양호한 부재들은 그라인더로 샌딩(면닦기)하여 사용

2. 장귀틀을 기둥 사이에 결구시키고 난 뒤 장귀틀 사이에 동귀틀을 끼움

3. 동귀틀 사이에 마루 청판을 끼워넣음

▸ 기온의 변화에 의해 수축이 이루어져 마루청판 사이의 틈이 벌어진 경우, 목

재를 잘라 틈을 메움
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ⓒ선재 ⓒ금강엔터프라이즈

마루바닥의 해체작업

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

부식으로 인해 사용이 불가능한 목재 사용이 불가능한 목재는 신재로 교체

ⓒ선재 ⓒ금강엔터프라이즈

사용 가능한 목재는 그라인더로 샌딩 장귀틀, 동귀틀, 마루청판 재조립

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

부식된 마루 교체 완료(신재와 구재의 구분) 일부 벌어진 틈을 목재를 잘라 메움

[그림 3-10] 마루 교체 및 샌딩 공사
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2. 현대 시설의 삽입

1) 실내 화장실 설치

□ 화장실 설치를 위한 증축공사

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

칠곡고택, 박산정, 그리고 까치구멍집에 화장실을 설치하기 위해 증축공사가 시

행되었다. 입면을 훼손시키지 않기 위해 배면에 처마선을 넘지않는 폭만큼 증축하였으

며, 전통방식의 외엮기벽으로 시공하였다. 

• 증축공사 시공과정

1. 증축공사가 진행될 부분의 벽체에 표시하기

2. 기존 벽체 허물기

3. 증축부가 세워질 위치에 기초설치를 위한 구덩이 파기 (기둥을 안전하게 세우

기 위해 기초공사 시행) 

▸ 칠곡고택 : 독립기초

박산정 : 건축물이 높은 기단 위에 위치하고 있어, 증축부의 하부에도 기단설

치가 요구됨. 이에 기단의 하중을 지지할 수 있도록 줄기초를 시공함

까치구멍집 : 기단 위에 증축부가 설치되어 기초공사가 필요하지 않음

4. 구덩이에 기초설치를 위한 콘크리트 타설

5. 기초 위에 초석을 얹고 줄을 이용하여 수평규준틀 설치
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6. 비계를 설치하여 초석 위에 기둥 세우기

7. 기둥에 쌍장부 홈을 파내어 수장재(인방) 결구시키기

쌍장부 맞춤 (ⓒ국가한옥센터)
ⓒ금강엔터프라이즈

8. 하인방 아래 터져있는 공간에 시멘트벽돌로 고막이 쌓기

9. 인방 사이에 홈을 파서 세로로 중깃1)을 설치하고 좁은 간격으로 외가지를 엮

어댐(외엮기)

▸ 흙벽이 일정한 두께를 유지하기 위해서 중깃과 외엮기한 뼈대가 수장재의 중

심에 오도록 해야함

10. 외기에 면한 부 분에 초벽을 바르고 천으로 덮어 보양2)시킴

▸ 시방서에서는 ‘외엮기는 내부쪽에 엮고, 내부에 초벽바르고 외부에 맞벽치기’
로 되어 있으나, 본 공사에서는 외엮기를 외부쪽에 엮고, 외부에 초벽을 바르

고 내부에 맞벽치기로 진행함

▸ 시방서대로 시공을 한 결과 중깃자리에 크랙이 가서 시공방법을 변경함

11. 적당히 마른 후 실내 쪽에 맞벽을 바른 후 건조하기

12. 건조 후 미장마감

1) 흙벽을 칠 대 중방과 중방 사이에 벽체 힘살이 되게 세우는 부재 (출처: 네이버 국어사전)

2) 일반적으로 동절기에 습식공사를 시행하게 되면 흙 속의 물이 동결되어 있다가 날이 풀리면 해동되어 흙

이 흘러내려 부실공사가 되는 경우가 많음. 하지만, 공사기간을 맞추기 위하여 동절기에도 보온양생을 통해 

공사를 진행시키기도 함. 

본 공사가 시행된 시기는 11~12월이었는데 밤낮으로 기온이 낮아, 하자발생을 방지하기 위해 보온양생을 시

행하였음.
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

증축부분 벽체 표시 기존 벽체 허물기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

증축벽체 위치잡기 증축부 위치에 기초설치를 위한 구덩이파기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

콘크리트를 부어 독립기초 설치 줄기초 치기 기초 위 기단 쌓기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

기초 위 초석설치 기둥세우기 전 수평규준틀로 높이 맞추기

[그림 3-11] 화장실 설치를 위한 증축공사 시공과정-1
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

비계설치 기초 위에 기둥세우기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

기둥 사이에 상인방을 끼움(쌍장부맞춤) 기둥에 중인방 설치를 위한 홈파기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

중방, 하방 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

ⓒ금강엔터프라이즈

고막이 쌓기 중깃 설치

[그림 3-12] 화장실 설치를 위한 증축공사 시공과정-2
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

중깃에 외엮기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

초벽바르기 초벽 바른 후 보양하기

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

맞벽치기 초벽작업 완료 후 건조

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

미장하기 미장 후 건조

[그림 3-13] 화장실 설치를 위한 증축공사 시공과정-3
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□ 설비공간 확보를 위한 구들장 해체

당초에 기존 골조의 보존을 

기본 원칙으로 하여 바닥에 있는 

구들장 해체 후 바닥높이를 낮추어 

구들장을 재배치하고자 하였다. 하

지만, 공사가 시작되고 바닥공사 

진행 과정에서 구들장을 해체하지 

않고는 설비배관 설치를 위한 공간 

확보가 어려워 구들장을 해체하였

다. 원형 훼손의 최소화를 위해 화

장실 설치는 방이 아닌 창고, 마굿

간 등의 공간을 활용하였다. 

• 구들해체 공사과정

1. 구들장 해체공사가 진행되어야 하는 바닥에 위치 표시

2. 바닥마감을 걷어내고 구들장 제거

‘가’단면도

‘나’단면도

[그림 3-15] 서운정 아궁이 및 온돌 상세도
(ⓒ한겨례건축사사무소)

[그림 3-14] 화장실 바닥 상세도 
(ⓒTHE SYSTEM LAB)
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

성곡동재사: 화장실 바닥위치 표시 후 바닥철거 후 구들장 제거

ⓒ선재 ⓒ선재

바닥철거 후 구들장 제거(좌:까치구멍집, 우:박산정)

ⓒ선재 ⓒ국가한옥센터

서운정: 구들장 제거 해체한 구들

[그림 3-16] 화장실 하부 설비공간 확보를 위한 구들해체 공사
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□ 상수도 및 오배수관 설치

본 고택단지는 2005년~2008년 고택의 이전공사가 이루어질 당시 원형을 보전하

여 거주공간이 아닌 전시장으로 활용하고자 계획하면서, 고택단지를 찾는 방문객들의 

편의를 제공하기 위해 칠곡댁과 계남고택의 창고를 활용하여 수세식 화장실을 설치하

였다. 당시 화장실의 사용빈도가 낮아서 단지 내에 시상수도와 시하수도를 연결하지 않

고, 지하수와 정화조를 사용하여 설비시공을 하였다. 

하지만, 숙박시설로의 리모델링을 통해 8채의 고택에는 화장실이 최소 1개에서 

최대 3개까지 요구되었고, 기존의 설비방식으로는 화장실의 설치가 불가능했다. 이를 

해결하기 위해, 안동시에 요청하여 고택 단지 내부에 상하수도와 하수종말처리장으로 

연결되는 오배수관을 시공하였다. (안동시에서 공사 시행)

계획단계에서 고택 단지 내 상하수도 및 오배수 배관 설치 여부를 고려하지 못해 

공사비용이 증가되었으며, 이로 인해 공사가 지연되었다. 

▸ 도심 이외 지역의 공사를 진행할 때, 계획과정에서 당해 지역에 수도·도시가

스·전기 등 시설의 보급 여부를 검토해야 한다.

• 상수도 및 오배수관 설치과정

1. 단지 내에 설치된 시상수도를 8채의 고택에 연결하기 위한 배관(깊이 70

㎝~120㎝) 및 계량기 설치

2. 단지 내의 오배수관을 시하수도관 배관과 연결하기 위한 배관 및 맨홀 설치

(계남고택과 칠곡댁 등 일부 고택에는 배수설비가 되어 있었음)

▸ 기존에는 화장실 사용의 빈도가 낮아 하수처리장과 연결되어 있지 않은 채 정

화조에서 오물을 처리하는 형태였음

3. 각 채의 화장실 위치에 배관연결을 위한 바닥 하부 배관통로 설치

▸ 단지로부터 각 채로 그리고 화장실이 설치되는 내부로 연결될 수 있도록 함

4. 화장실의 급배수를 위해 상하수도, 오배수 배관 설치 

5. 배수트렌치 설치
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

시상하수도 배관으로 연결하기 위한 배관 설치(고택의 급배수를 위한 배관로 설치)

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

각각의 고택에 수도검침을 위한 계량기 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

배관점검을 위한 맨홀 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

건축물 주변 배관로 굴착 오배수관 연결

[그림 3-17] 상수도 및 오배수관 설치 과정-1
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

건축물 내 화장실로 들어가는 상하수도 파이프 배관 연결로 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

상수도, 오배수관 설치(화장실 세면대, 샤워기, 변기 설치에 맞춰 설치)

ⓒ국가한옥센터 ⓒ금강엔터프라이즈

세면대와 샤워기 수도배관 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

샤워부스 내 배수를 위한 트렌치 설치

[그림 3-18] 상수도 및 오배수관 설치 과정-2
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□ 방수 및 마감공사

화장실은 물을 사용 공간으로 방수의 문제와 겨울철 추위로 인해 배관이 동파되

는 것에 대한 고려가 필요하다. 이를 위해 바닥에 난방코일을 설치하여 방과 같이 난방

이 이루어질 수 있게 하였으며, 방수턱을 설치(누수방지)하고 바닥과 벽체 하부의 물이 

직접적으로 닿는 곳에 우레탄방수처리를 하여 물로 인한 피해를 최소화하고자 하였다.

ⓒ국가한옥센터 ⓒ금강엔터프라이즈

시멘트벽돌로 10~15㎝높이의 방수턱 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

바닥과 물이 닿는 벽체 하부에 우레탄방수 시공

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

바닥 난방코일 설치

[그림 3-19] 화장실 방수공사
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화장실은 습기가 많은 곳으로 환기계획을 하여 목부재가 부식되지 않도록 해야 

하며, 내벽을 습기에 강한 타일로 마감하여 재료의 변형이나 변색 등이 일어나지 않도

록 한다. 고택 화장실의 환기는 기존 입면의 변화를 최소화하기 위해 개구부를 새로 계

획하지 않고3), 기존의 개구부를 이용하여 창을 설치하거나 천장에 환기팬을 설치한다. 

▸ 화장실의 마감재로 사용한 모자이크타일은 모서리 굴곡면에도 시공이 용이하

며, 줄눈이 없어 패턴의 연결이 자연스러운 장점이 있다.

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ국가한옥센터

천정에 환기팬 설치 위치에 외부와 연결되는 

환기배관 설치
외관 보전을 위해 당골막이에 환기구 설치 

ⓒ국가한옥센터 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

화장실 천장에 설치된 

사각형의 환기팬

벽면에 모자이크타일 

붙이기
바닥에 타일붙이기

[그림 3-20] 화장실 환기팬 설치 및 타일공사

3) 화장실 설치를 위해 증축된 부분은 측면을 이용하여 개구부 계획
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2) 유리 슬라이딩 도어 설치

□ 스마트 시스템 도어 설치

ⓒ행복전통마을 ⓒ행복전통마을

사방이 개구부로 구성된 한옥은 

방범에 취약한 단점을 가지고 있다. 이

를 해결하기 위해 외부의 전통창호는 보

전한 채 내부에 유리슬라이딩 창호를 설

치하여, 잠금장치와 스마트키 시스템을 

도입하였다. 안전과 시선차단을 고려하

여 10㎜ 에칭강화유리를 사용하였고, 여

름철 벌레차단을 위해 곤충스크린을 설

치하였다. 또한, 숙박객의 편의를 위해 

첨단 출입 시스템을 도입하여 객실 근접 

및 이격 시 자동으로 문의 잠금과 해제

가 가능할 수 있도록 하였다.

▸ 계획 당초 개구부 전체에 유리슬라이

딩 창호로 계획하였으나, 심의위원회

의 반대로 일부 창호는 전통창호로 

시공하였다.

[그림 3-21] 유리문 설치 상세도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

[그림 3-22] 문 상부에 설치된 스마트 시스템과 
스마트키
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3. 설비의 매립

1) 전기 및 통신 공사

□ 배선 공사

숙박시설은 사용의 편리함을 극대화하기 위해 각종 설비 시스템을 적용하도록 계

획하여, 조명설비, 전열설비 등의 전기설비와 CCTV 설비, 스마트키, 인터넷 등의 통신

설비 공사가 진행되었다. 내부의 조명설비는 물론 기단에 바닥조명을 설치하여 외부로

의 동선도 밤낮 가리지 않고 사용이 원활하도록 하였으며, 보안을 위해 단지 내 곳곳에 

CCTV 설치와 어느 곳에서든 편리하게 인터넷을 사용할 수 있도록 무선인터넷도 설치

하였다. 

고택단지의 리모델링 공사의 시작부터 완공까지 전기 및 통신 공사가 가장 오랜 

시간 진행되었으며, 비용 또한 전체의 공정 중 가장 많은 비율을 차지하였다.

 • 전기 및 통신 공사과정

1. 전기 및 통신공사를 진행하기에 앞서 전기의 흐름방향과 맨홀 위치를 표시함

2. 전기 및 통신 배선과 맨홀이 설치될 위치를 굴착함

3. 단지 내부에서부터 8채 각각의 건축물까지 배선을 설치함

4. 배선의 점검을 위해 일정한 간격에 맨홀을 설치함

5. 8채의 건축물 외벽에 분전반을 설치하고, 분전반에서 가장 가까운 실의 하부

에 구멍을 내어 배선을 인입함

6. 조명, 콘센트, 스마트키 등 전기 및 통신 설비가 계획된 객실, 화장실 등에 배

선을 설치함

▸ 각 실로 연결되는 배선은 바닥공간을 이용하기 때문에 전기 및 통신 공사가 

바닥공사보다 선행되어야 함

7. 외부 지중등은 기단 상부에 일정한 간격을 두고 설치함

▸ 공사가 끝나고 기단 보수작업이 필요함
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

전기 및 통신의 방향과 위치 표시(맨홀 위치 표시)

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈
ⓒ금강엔터프라이즈

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

단지 내의 전기 및 통신배선 설치 위치 굴착

[그림 3-23] 전기 및 통신 공사-1
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈
ⓒ금강엔터프라이즈

단지에서 각각의 건축물로 연결되는 배선 설치 위치 굴착

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

굴착된 위치에 깊이 확인 후 배선 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

전기 및 통신배선의 점검을 위해 일정간격으로 맨홀 설치

[그림 3-24] 전기 및 통신 공사-2
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ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

외부배선 설치 후 매립 분전반 설치

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

바닥 하부공간을 이용하여 배선 인입

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

객실과 화장실 등 각 실에 전기배선 설치(바닥공사 전 배선 설치)

[그림 3-25] 전기 및 통신 공사-3
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ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

전기 스위치 및 콘센트 위치에 전기 컨트롤박스 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ금강엔터프라이즈

내부배선 배전함 설치 수납장과 벽체와 벽체 사이에 배선 설치

ⓒ금강엔터프라이즈 ⓒ국가한옥센터

컨트롤박스에 맞춰 석고보드 타공 객실 출입문 스마트키 설치를 위해 통신공사

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

지중등 설치 및 기단공사

[그림 3-26] 전기 및 통신 공사-4
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□ 스위치 및 콘센트 설치

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

전통한옥체험숙박시설 리모델링 계획 당시 모든 설비는 외부로 노출되지 않도록 

하는 것을 전제로, 전기스위치와 온도조절기는 기존 벽체와 새로 세워진 벽체 사이에 

매립하여 백색 철판으로 덮개를 열어서 사용할 수 있도록 하였다. 그러나, 전기공사를 

시작하면서 배선 매립의 시뮬레이션을 해본 결과, 배선방식이 복잡하고 유지관리의 어

려움이 예상되어, 매립하지 않고 노출시켜 시공하는 방법으로 진행하였다. 콘센트는 하

단에 일정한 높이로 설치하고, 온도조절기와 스위치는 손이 쉽게 닿는 위치에 벽체마감

의 색상과 같은 백색으로 시공하여, 시각적으로 부각되지 않도록 하였다.

[그림 3-27] 초기 계획된 전기 스위치 상세도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)
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2) 조명 공사

□ 대청과 기단

ⓒ행복전통마을 ⓒ행복전통마을 ⓒ행복전통마을

보전공간인 대청은 방과 다

르게 천장이 노출되어 있으며, 이

중벽체를 설치하지 않아 천장이나 

벽체를 활용한 조명설치가 어렵

다. 이를 해결하기 위하여 서까래

와 유사한 형태의 원형목재를 활

용한 조명기기를 제작하여, 천장

에 매달아 노출된 지붕구조와 어

우러지게 하였다.

외부조명은 기단과 디딤돌

에 설치하였는데, 기단조명은 일

정시간이 되면 자동으로 켜지는 

방식으로 하였고, 디딤돌 조명은 

객실의 스마트키와 연동하여 숙박

객이 필요에 의해 켤 수 있도록 

설치하여 야간에 외부 이동시 유

용하게 사용할 수 있다.

[그림 3-28] 대청 조명 상세도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)

[그림 3-29] 디딤돌 조명 상세도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)
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□ 객실과 화장실

ⓒ행복전통마을 ⓒ행복전통마을 ⓒ국가한옥센터

고택 내부의 조명은 간접조명방

식으로 벽체와 벽체 사이 공간에 조명

기구를 설치하여 조명기기가 외부에 

노출되지 않도록 한다. 간접조명은 천

정고가 낮은 실내에 높이감을 주며, 빛

이 천장에서 반사되어 퍼지기 때문에 

눈부심도 적고 온화한 분위를 연출해

준다. 

화장실은 위생공간으로 객실보다

는 좀 더 밝은 빛이 요구되므로, 이중

벽체 사이의 간접조명과 더불어 세면

대 상부에 바리솔조명을 설치하여 조

도를 높여준다. 

· 바리솔조명의 장·단점

- 천정과 바리솔 사이의 공간에 공기층을 형성하여 단열기능이 좋음

- 습기, 직사광선, 충격에 강하여 제품특성이 오랜시간 지나도 변하지 않음

- 화재 시 녹아서 떨어지지 않으며 자연적으로 불이 꺼짐

- pvc특성으로 기존 아크릴, 유리조명에 비해 빛이 고르게 퍼짐

- 시공비가 고가임

- 전구교체가 용이하지 않기 때문에 수명이 긴 LED 조명으로 설치해야 함

[그림 3-30] 간접조명 상세도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)

[그림 3-31] 바리솔조명 상세도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)



제3장 ∙ 안동 고택 리모델링의 특징 45

3) 에어컨 및 보일러 설치

□ 에어컨 설치

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을 ⓒ행복전통마을

고택은 개방적인 구조로 되어있어 여름철에는 

자연바람이 들어와 냉방기 없이도 쾌적한 생활공간

이 된다. 하지만, 냉방기의 시원함에 익숙해진 현대

인들에게 자연바람만으로는 여름철 더위를 식혀줄 

수 없다. 또한, 여러 사람이 사용하는 숙박시설의 

경우 항시 문을 열어둘 수 없기 때문에, 창호의 개

폐여부와 상관없이 사용자가 필요에 따라 냉방이 가

능할 수 있도록 객실마다 에어컨을 설치하였다.

에어컨은 객실의 이불과 옷의 수납을 위해 설

치한 수납장 상부를 활용하여, 외부에서 보여지지 

않도록 설치하였다. 

▸ 완공 후 운영하면서 수납장 상부에 설치한 

에어컨이 가림막 밖으로 냉기를 내보내지 

못하고 안에서만 냉기가 돌아 방 안이 시원

해지기도 전에 꺼져버리는 문제가 발생되었

다. 이로 인해, 에어컨의 제 기능을 원활하

게 하기 위한 가림막의 제거여부를 두고 논

의 중이다. 

[그림 3-32] 수납장 단면도
(ⓒTHE SYSTEM LAB)

[그림 3-33] 에어컨 가림막 제거
(ⓒ국가한옥센터)
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□ 실외기 및 보일러 설치

객실마다 설치된 에어컨의 실외기와 화장실 온수사용을 위해 설치한 온수보일러

는 최대한 외부에서 보이지 않도록 하기위해 정면을 제외한 측면과 배면에 계획한다. 

온수보일러는 외부의 설치를 최소화시키기 위해 화장실 내 수납장에 설치하도록 하였

는데4), 일부 대용량 보일러가 요구되는 경우에는 목재로 수납장을 제작하여 화장실과 

가까운 곳에 설치하였다. 

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

칠곡댁 부엌 한켠에 설치된 보일러

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

박산정와 까치구멍집 증축부에 설치된 

보일러 

서운정 월풀로 인해 대용량 보일러 필요에 

따라 배면에 설치

[그림 3-34] 에어컨 실외기와 보일러 설치된 모습-1

4) 용량이 적은 보일러를 설치하여, 1~2명이 샤워를 한 후 온수가 데워질 때까지 기다려야 하는 불편함이 

있음
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ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

칠곡댁 배면에 설치된 에어컨 실외기와 

보일러

계남고택 정면에 설치된 에어컨 실외기를 

가리기 위해 가구 제작

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터
ⓒ국가한옥센터

계남고택 반침 내에 설치한 보일러
쪽마루 하부공간과 돌출된 반침의 측면을 

이용하여 에어컨 실외기 설치

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

측면에 에어컨 실외기 설치

[그림 3-35] 에어컨 실외기와 보일러 설치된 모습-2
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4. 용도의 변경

1) 객실 및 화장실 추가

전통한옥의 화장실은 주거공간 내부가 아닌 외부에 별도로 설치되어 있어 현대적 

생활의 편의를 위해서는 화장실의 내부화가 이루어져야 한다.5) 특히 숙박시설은 방문

객의 편의를 위해 객실마다 화장실을 구비시켜야 하는데, 기존 한옥의 한정된 공간 내

에서 실을 확장하거나 새롭게 설치하는 것은 많은 어려움이 따른다. 대부분의 고택 숙

박시설은 원형을 보전하기 위해 화장실·욕실을 별동에 설치하지만, 안동 고택의 경우 

편리함을 위해 방과 화장실이 하나의 UNIT으로 이루어질 수 있는 공간구성을 기본개

념으로 계획하여, 창고, 마구간, 반침, 방, 그리고 일부 공간의 증축을 통해 화장실을 

설치하였다.

□ 창고, 반침 공간을 활용한 화장실 설치

경상북도 민속자료로 지정된 계남고택은 문화재보호법에 따라 리모델링 시 원형

유지를 기본원칙으로 해야하며, 나머지 7개 고택의 경우에도 건립된지 100년이 넘는 

건축물로 보존가치가 높아 원형을 훼손시키지 않는 범위에서 공사가 이루어져야 한다. 

화장실은 상수도 및 오배수 배관을 설치하기 위한 공간확보와 습기로 인한 결로를 

방지하기 위해 방수처리와 환기시스템이 설치되어야 한다. 이 때문에 리모델링 계획 시 

화장실 설치는 원형훼손을 최소화하기 위해 바닥 온돌이 설치되지 않거나 천장마감이 

되어 있지 않은 실을 우선 고려한다. 창고와 반침의 경우에는 온돌바닥인 방과 다르게 

바닥이 뜬구조 형식의 마루마감으로 되어 있으며 천장은 노출천장으로 되어 있어, 화장

실로 용도 변경함에 있어 기존 구조를 훼손시키지 않으면서 공간을 활용할 수 있다.

5) 과거 문화재와 같은 보존의 중요성이 높은 한옥에서는 원형을 훼손시킨다는 이유로 내부에 화장실을 설

치하는 것을 허용하지 않았으나, 일부 문화재에 대해서는 활용의 측면을 용인하며 생활편의시설에 대해 현

상변경을 허가해주고 있다.

*「중요민속문화재 생활기본시설 설치 기준」의 ‘화장실 및 욕실’ 세부 설치 기준

  - 본채 외형 및 평면의 변형을 주지 않는 한도 내에서 본채 내에 화장실을 설치할 수 있다.

  - 화장실 내부는 현대식 설비시설을 설치할 수 있으나, 습기로 인해 목부재의 부후를 방지하기 위한 

환기를 고려해야 한다.

  - 평면 변형이 없는 한도 내에서 창고 등 부속채에 화장실을 설치할 수 있다.

  - 내부공간에 탈부착이 가능한 샤워부스 등을 설치할 수 있다.
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[그림 3-36] 창고와 반침을 활용한 화장실 설치 사례-계남고택 평면도

[그림 3-37] 반침을 활용한 화장실 설치 사례-계남고택 단면도

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

변경 전 변경 후

[그림 3-38] 화장실로 변경된 계남고택 반침의 변경 전・후 모습
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[그림 3-39] 창고와 마구간을 활용한 화장실 설치 사례-감동재사 평면도

[그림 3-40] 창고와 마구간을 활용한 화장실 설치 사례-감동재사 단면도

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

변경 전 변경 후

[그림 3-41] 화장실로 변경된 감동재사의 마구간 변경 전・후 모습
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□ 방을 활용한 화장실 설치

안동 고택단지 내에는 3개의 정사(서운정, 청운정, 박산정)가 있는데, 정사는 주

거건축과 다르게 학문을 닦거나 독서를 위해 건축된 것으로 평면이 마루와 방으로 구

성되어 있다. 정사건축을 숙박시설로 용도변경하기 위해서는 방 또는 마루를 활용하여 

객실과 화장실 설치가 가능하다. 고택단지 내 3개의 정사는 모두 마루를 중심으로 양쪽

에 방이 배치되어 있는 구조로, 한쪽의 방은 객실로 다른 한쪽은 화장실로 계획하여 방

-마루-화장실을 하나의 Unit으로 구성하였다. 

방을 화장실로 설치하는 경우, 방의 천정고가 2,500㎜로 설비공간을 제외하고도 

2,000㎜의 천정고 확보가 가능하고 넓은 공간으로 욕조설치가 가능하지만, 바닥하부의 

설비공사로 인해 기존 구들의 해체공사가 이루어져 원형유지의 어려움이 있다.

[그림 3-42] 방을 활용한 화장실 설치 사례-서운정 단면도

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

변경 전 변경 후

[그림 3-43] 화장실로 변경된 서운정 방 변경 전・후 모습
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□ 마구간을 활용한 객실 설치

고택을 숙박시설로 용도변경하는데 있어서 중점적으로 고려해야 할 사항은 이용도

를 높이기 위한 객실 수의 확보이다. 칠곡고택의 경우, 기존에 방으로 사용했던 공간을 

객실로 활용하고 동선연결이 가능한 공간에 화장실을 계획하였다. 또한, 추가적인 객실

의 설치를 위해 대문 좌측의 마구간과 부엌 옆의 창고를 각각 객실과 화장실로 계획하

고, 동선을 연결시키기 위해 실 사이에 마루를 설치하여 공간의 활용을 극대화하였다. 

흙바닥에 노출천장으로 되어있던 마구간을 객실로 사용하기 위해 이중벽체를 신

설하고 환기를 위한 창 설치와 천장마감을 통해 내부공간은 완전히 탈바꿈하였으나, 외

부 입면은 최대한의 보존을 위해 기존 개구부와 건축물의 정면은 훼손시키지 않았다. 

마구간은 2,500㎜×2,530㎜의 한 칸 규모로 다른 실에 비해 좁은 면적으로 수납공간의 

설치가 불가능하며, 이중벽체를 설치한 후 더욱더 좁아진 실면적으로 객실의 규모가 작

아지는 단점이 있다.

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

변경 전 변경 후

[그림 3-44] 화장실로 변경된 칠곡고택의 마구간 변경 전・후 모습
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[그림 3-45] 마구간을 활용한 객실 설치 사례-칠곡고택 평면도

[그림 3-46] 마구간을 활용한 객실 설치 사례-칠곡고택 단면도
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2) 외부 화장실을 정자로 재활용

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

당초 성곡동재사 뒤편에 위치한 화장실은 철거하는 것으로 계획하였으나, 추후 

기존 남아있던 건축물 해체에 대한 문제제기의 우려와 부재 상태 또한 양호하여, 구조

체를 그대로 두고 바닥에 마루를 깔아 정자로 활용할 수 있도록 하였다.

 • 공사과정

1. 화장실 판문 해체 후 화장실 내부의 세면대, 변기 등 제거

2. 내부 벽체 및 외부 조적벽체 허물기

3. 설비배관 제거

4. 외벽 중인방 제거 및 목부재 면닦기

5. 마루깔기

ⓒ선재 ⓒ선재

[그림 3-47] 화장실 벽체 허물기
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C･H･A･P･T･E･R･4

제4장 결  론

본 연구는 한옥의 리모델링 공사과정에 대한 기초자료 구축을 위해 안동시 전통

한옥체험숙박시설 개보수 사업의 공사 전부터 완공되기까지의 전 과정을 살펴보았다. 

건립된 지 100년이 넘는 한옥 고택을 현대인이 편리하게 사용할 수 있는 공간으로 탈

바꿈시키고자 진행된 공사는 전통미의 보전과 새로운 기능의 수용, 그리고 편리함이라

는 상반된 과제를 해결하기 위한 다각적인 시각에서 이루어졌다. 

안동시 한옥 고택의 리모델링 특징을 살펴보면, 다음과 같다.

첫째, 내부공간은 현대적으로 변화시키되 추후 원형복원이 가능할 수 있게 외관 

및 골조가 훼손되지 않도록 하였다. 이를 위해 금속골조를 시공하여 이중벽체를 설치하

고, 벽체 사이에 단열재를 시공하여 기밀성을 확보하였다. 

둘째, 사용자의 편의를 위해 객실마다 화장실을 설치하였다. 한옥 고택을 숙박시

설로 용도변경하는데 있어서 가장 고려해야 할 계획 중 하나가 화장실 설치이다. 한옥

의 협소한 공간으로 내부 화장실 계획이 용이하지 않아, 객실과 동떨어진 곳에 설치되

는 경우가 대부분이다. 하지만, 안동시 한옥 고택은 사용의 편리함을 위해 각각의 객실

에 화장실을 설치하였으며, 공간이 확보되지 않을 경우에는 전통미 보전을 위해 배면으

로 증축하여 건축물의 정면이 훼손되지 않도록 하였다.
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셋째, 설비시설은 최대한 외부에 노출되지 않도록 하였다. 사용의 편의를 제공하

기 위해 진행된 조명, 전기 및 통신, 냉난방 등의 설비시설은 미관을 고려하여 노출되

지 않도록 계획하였다. 내부에 시공한 이중벽체 사이공간을 활용하여 간접조명 설치와 

전기배선을 매립하였고, 수납장 상부를 활용하여 냉방기 설치를 하였다. 

넷째, 안전과 방범을 고려하였다. 개구부가 많은 한옥의 취약한 방범을 고려하여 

한식창호 안쪽에 잠금장치가 설치된 유리슬라이딩 도어를 시공하였으며, 문 앞에 스마

트키 시스템을 설치하여 사용의 편의를 더했다. 또한, 야간 이동 시 안전을 위해 기단

에 지중등 매립, 디딤돌 하부에 조명을 설치하였다. 

본 연구의 결과물인 안동 한옥 리모델링 시공사례는 한옥의 전통미 보전에 현대

적 인테리어가 더해진 새로운 시도로, 사례에 적용된 다양한 리모델링 특징과 시공방법

을 통해 기존 한옥을 보전하고 활용하는데 참고할 수 있기를 기대하며, 다음과 같은 활

용방안이 예상된다.

□ 고택 현대화의 새로운 방안 제시

지금까지 전통고택의 보전·활용 방안은 원형보전에 초점이 맞춰져 있어 최소한의 

개보수를 통해 사용이 가능할 수 있게 하는 소극적인 방법이 대부분이었다. 그러나 본 

사례는 고택의 전통미를 보전하면서 사용자의 편의성을 극대화시키기 위한 리모델링 

원칙을 세워 적극적인 현대화를 시도하였다. 외부 입면의 보존, 각 실 내부의 화장실 

설치, 전기 및 조명 등 설비시스템 감추기, 방범 고려 등 전통한옥이 가지고 있는 장점

은 살리고 단점은 보완할 수 있도록 전통한옥의 시공공법과 현대건축의 재료와 기술을 

접목시켜 고택 현대화의 새로운 모습을 제시하고 있다. 이를 통해 고택의 다양한 형태

로의 활용가능성을 검토해볼 수 있다.

□ 한옥 중심의 관·산 협력모델 제시

본 사례는 전통문화 보존과 더불어 지역문화 및 경제발전에 기여하기 위해 문화

체육관광부, 경상북도, 안동시, SK그룹이 MOU체결을 통해 사회적 기업을 설립하여, 
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전통문화가 집적된 안동민속촌 내 고택단지를 활용해 고택숙박체험사업을 추진한 것이

다. 사업의 추진배경 및 과정, 고택의 보전과 현대적 기능을 접목한 전통한옥체험숙박

시설로의 리모델링 방법과 시공과정을 보여줌으로써, 추후 지자체에서 고택 활용방안 

계획수립 시 참고할 수 있는 자료로 활용가능하다.

□ 문화체육관광부의 ‘전통한옥 체험 숙박시설 운영지원 사업’지원계획 수립 지원

문화체육관광부에서 2004년부터 전통한옥 체험 숙박시설 운영지원 사업을 시행

하여 한옥을 관광자원으로 개발하기 위한 노력을 하고 있다. 고택을 숙박시설로 리모델

링하는 계획 및 시공과정의 기초자료를 제공함으로써 합리적인 지원계획 수립 시 참고

자료로 활용할 수 있다.
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SUMMARY

A Case Report on Old Hanok Remodeling Project
- Reconstruction of Old Hanoks in Andong for Accommodations 

Lee, Kang Min
Lee, Min Kyoung

As the interest in Hanok increases, the efforts to secure the demand for 

newly built Hanok are made with the goal to socially popularize and industrialize 

Hanok. However, we have to search for plans to preserve and utilize Hanok that 

has been existing so far as well as new demands as buildings that have been an 

issue and built around us for a long time. 

Therefore, this study examined the situation of the Traditional Hanok 

Experience Accommodations of Andong-si before renovation work to the whole 

course of construction and completion in order to implement basic data of Hanok 

remodeling for the preservation and utilization of the existing Hanok. 

The study object as the business planned through the MOU conclusion 

between the Ministry of Culture, Gyeongsangbuk-do, Andong-si and SK Group has 

the meaning of promoting succession of traditional culture and regional 

revitalization through cooperation between the government and industry and 

becomes a big issue. Furthermore, the old houses that had been in submergence 

risk due to the construction of Andong Dam were transferred to the current 

location and recreated to new functions. Therefore, it seems to be an exemplary 

case of positively executing the preservation and utilization of old Hanok.

The remodeling work that progressed to utilize as accommodations the old 

houses with a history of 100 years since its construction emphasized a plan to 
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provide user’s convenience, preserving traditional beauty. As to the characteristics 

of the remodeling work, it is largely classified into the work to preserve traditional 

space and that to establish modern facilities, and the following remodeling work 

was progressed.

User’s convenience was planned by installing double walls using metal 

framework for the old Hanok, putting up glass sliding doors for security and 

installing toilets inside of rooms. In addition, equipment work utilizing the gap 

between built-in wardrobe and dual wall, and the space between ceiling and floor 

to hide the equipment system such as electricity, lighting and air-conditioner that 

were not prepared for the old houses was made, and external lighting and smart 

keys for safety at night were installed. 

Like this, a concept and a plan of remodeling were established by a 

modern architecture expert in order to reinterpret the modernization of the old 

Hanok, and traditional and modern technicians of traditional architecture professional 

business to preserve the existing framework and appearance and interior business 

cooperate to create internal modern space participated in the work.

This study that recorded the situation of the Traditional Hanok Experience 

Accommodations of Andong-si before renovation work to the whole course of 

construction and completion can be utilized for basic data that can be referred for 

Hanok remodeling work, and can be a reference to prepare for a new plan for 

modernizing old houses. Besides, hopefully it can be data to be referred by local 

governments for establishing an old Hanok utilization plan as a government and 

industry cooperation model utilizing Hanok.
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APPENDIX

부록. 한옥 고택의 리모델링 시공사례

1. 안동 토계동 계남고택

2. 안동 원촌리 칠곡고택

3. 팔회당재사

4. 감동재사

5. 서운정

6. 청옹정

7. 박산정

8. 까치구멍집

1. 안동 토계동 계남고택 

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력6)

 퇴계 이황 8세손 이귀용이 1800년대 지은 것으로 추정

 지어질 당시 도산면의 하계 남쪽에 위치하고 있어 당호를 계남댁이라 함

 1973년 경상북도민속자료 제8호로 지정됨

 경북 안동시 도산면 토계동에 위치하고 있었으나 안동댐 건설로 그 지역이 수몰되어, 

1975년 원형 그대로 도산면 단천리로 이건되었다가 2008년 현 위치로 옮겨옴

□ 건물의 배치 및 형태

 북서향 배치

 고택단지 초입에 위치하여 단지 내 도로와 한자마을 진입로에 면하고 있음

 가옥의 형태는 정면 7칸, 측면 7칸의 ‘ㅁ’자형으로 전면 우측에 사랑채, 사랑채 좌측

에 문간, 안쪽에 안채가 배치

 사랑채는 팔작지붕, 안채는 맞배지붕

6) 고택의 안내판과 문화재청 홈페이지(www.cha.go.k)  「문화유산정보」를 참고하여 작성
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□ 실의 구성 및 사용현황

 안채는 2칸의 안방(윗방과 아랫방으로 중간에 장지문 설치)과 3칸의 대청을 중심으로 좌

측에는 부엌과 2칸의 방, 우측에는 광과 2칸의 방(방 사이 장지문 설치) 등이 위치

 사랑채는 좌로부터 2칸의 사랑방(상부다락), 2칸의 대청, 작은사랑 등이 위치

 부엌은 안채 안방에 면하여 아궁이 2개가 배치되어 있으며, 상부에 다락이 있음

 안채와 사랑채가 연결되는 부분에 작은 

 안채 안방에는 배면으로 1,530㎜ 돌출된 반침이 배치되어 있음

 사랑채 큰방에는 마당 쪽으로 900㎜ 돌출된 반침이 있으며, 대청과 작은 방에는 600㎜ 

폭의 벽장이 설치되어 있음

 안채 우측방에 면하여 대청과 방으로 출입이 가능한 난간이 있음

 안채와 사랑채의 전면에 각각 1,500㎜, 1,350㎜ 폭의 툇간이 있으며, 좌우측면에 위치

한 실들의 창호에 면하여 쪽마루가 설치되어 있음

 문간채에는 2칸의 광이 있는데, 2008년 이건하면서 화장실로 용도변경하였음

□ 난방설비방식

 바닥난방: 구들바닥 위에 전기패널을 설치하였음

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음

 2008년 이건 당시 화장실을 계획(문간채 2칸 광을 화장실로 변경)하면서 정화조 설치

2) 리모델링 계획안

□ 4개의 UNIT으로 나누어 각각의 UNIT에 ‘방-화장실-(마루)’를 사용할 수 있도록 계획

 UNIT01: 방2개(다락방 포함), 화장실(내부), 마루

- 방: 기존 안방(18.48㎡)과 상부 다락(9.56㎡)을 방으로 계획, 상부다락은 방

에서 계단을 이용해서 출입이 가능하고 여름철 냉방을 위한 에어컨 설치

- 화장실: 방의 배면에 위치한 반침을 활용하여 2,610㎜×1,530㎜ 규모의 화

장실(샤워, 세면, 변기)을 계획

- 마루: 기존 대청마루를 그대로 보전하여 UNIT02와 함께 공용으로 사용하

도록 계획
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 UNIT02: 방2개(다락방 포함), 화장실(외부), 마루

- 방: 기존 2칸의 방(15.7㎡)과 상부 다락(6.4㎡)을 객실로 계획, 상부다락은 

방에서 계단을 이용해서 출입이 가능하며 방에 에어컨 설치

- 화장실: 문간채에 있는 2칸의 광을 화장실로 변경, 실 내부에 위치한 화장

실이 아닌 신발을 신고 이동해야 하는 번거로움이 있으나 2,700㎜×2,700

㎜ 의 규모로 내부에서 탈의공간을 마련하여 불편함을 최소화 함

 UNIT03: 방3개(다락방 포함), 화장실(내부), 마루

- 방: 사랑채 큰방(16.44㎡)과 대문간 상부 다락(10.57㎡), 작은 사랑방(6.4

㎡)을 방으로 계획, 계남고택의 사랑채를 하나의 객실로 계획하여 독립된 

공간으로 활용할 수 있도록 함

- 화장실: 사랑채 큰방에 있는 반침의 일부를 활용하여 2,610㎜×900㎜ 규모

(2.35㎡)의 협소한 화장실을 계획하여 세면대와 변기를 설치함, 샤워를 하

기 위해서는 외부에 설치되어 있는 화장실을 사용해야 하는 불편함이 있음

- 마루: 사랑마루를 보전하여 전이공간으로 계획 

 UNIT04: 방1개, 화장실(외부)

- 방: 부엌 옆에 위치한 2칸의 방(12.8㎡)을 객실로 계획 

- 화장실: 문간채에 있는 2칸의 광을 화장실로 변경, UNIT02처럼 실 내부에 

화장실을 계획하지 못해 신발을 신고 화장실로 이동해야 하는 번거로움이 

있으나 2,700㎜×2,700㎜ 의 규모로 내부에서 탈의공간을 마련하여 불편함

을 최소화 함

□ 부엌은 기존 공간 보존

 취사기능을 계획하지 않아 기존 부엌의 위치는 그대로 보전



66 한옥 고택 리모델링 시공사례 연구

안동 토계동 계남고택

[그림 1] 계남고택 변경 전 평면도 (ⓒ한겨례건축사사무소)
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안동 토계동 계남고택

[그림 2] 계남고택 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 토계동 계남고택

[그림 3] 계남고택 변경 후 다락평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 토계동 계남고택

[그림 4] 계남고택 변경 후 단면도-1 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 토계동 계남고택

[그림 5] 계남고택 변경 후 단면도-2 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 토계동 계남고택

[그림 6] 계남고택 변경 후 입면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 토계동 계남고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 7] 계남고택 변경 전 3D 모델링
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안동 토계동 계남고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 8] 계남고택 변경 후 3D 모델링
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안동 토계동 계남고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 9] 계남고택 변경 전·후 내부 투시도-1
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안동 토계동 계남고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 10] 계남고택 변경 전·후 내부 투시도-2
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안동 토계동 계남고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 11] 계남고택 변경 전·후 내부 투시도-3
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안동 토계동 계남고택

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 12] 계남고택 변경 전·후 사진-1
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안동 토계동 계남고택

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 13] 계남고택 변경 전·후 사진-2 



부 록 79

2. 안동 원촌리 칠곡고택

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력7)

 퇴계선생 10대손인 이휘면(1807-1858)의 고택으로 1831년 건립

 도산면 원촌리 원호정사 아래 안동댐 수몰지역 내에 위치하고 있었음

 2006년 안동시에서 성곡동 고건축박물관 경내로 이건

□ 건물의 배치 및 형태

 북서향 배치

 정면 6칸 측면 1칸 크기의 ‘ㅡ’자형 사랑채와 정면 6칸 측면 3칸의 ‘ㄷ’자형 안

채가 배치한 트인 ‘ㅁ’자 형태의 살림집

 내부마당은 사랑채와 안채에 면해 있으며, 사랑채와 안채가 만나는 좌측은 담장, 우측은 

협문으로 구성

 사랑채는 팔작지붕, 안채는 팔작지붕 + 맞배지붕

 건축물의 레벨은 외부진입부분을 기준으로 사랑채는 +450㎜ 기단 위에 배치, 내부마당

은 +300㎜ 높이에 배치, 안채는 좌측 날개부분 +740㎜, 우측 날개부분 +850㎜, 대청

마루가 위치한 부분은 +700㎜ 기단 위에 배치

□ 실의 구성 및 사용현황

 사랑채는 좌로부터 마구간과 대문, 2칸의 사랑방, 대청, 작은사랑방 등이 배치

 안채는 2칸의 안방과 마루를 중심으로 좌측에는 부엌과 창고, 우측에는 상방, 창고, 작

은방 등이 위치

 부엌은 +885㎜ 높이로 안채 안방에 면하여 아궁이 2개가 배치되어 있으며, 상부에 다

락이 있음

 안채의 상방(방2)과 작은방(방3)에 상부 반침으로 구성된 수납공간이 있음

7) 고택의 안내판에 게시된 설명문을 참고하여 작성



80 한옥 고택 리모델링 시공사례 연구

□ 난방, 전기, 상하수도 설비

 바닥난방: 구들바닥 위에 전기패널을 설치하였음

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음

 2006년 이건 당시 화장실을 설치하면서 상하수도 공사시행

2) 리모델링 계획안

□ 4개의 UNIT으로 나누어 각각의 UNIT에 ‘마루-방-화장실’을 사용할 수 있도록 계획

 UNIT01: 방2개, 화장실(내부, 증축), 마루

- 방: 기존 안방(8.89㎡)과 상부 다락(19.80㎡)을 방으로 계획, 상부다락은 방

에서 사다리를 이용해서 출입이 가능하고 다락공간에 800㎜의 높이 차를 

두어 2개의 공간으로 분리, 방과 다락에 여름철 냉방을 위한 에어컨 설치

- 화장실: 배면으로 1,100㎜ 증축하여 4,570㎜×1,100㎜ 규모(5.03㎡)의 화장

실(샤워, 변기)을 계획, 폭이 좁아 세면대의 설치 공간이 부족하여 방의 일

부공간을 이용하여 세면대 설치 계획, 증축된 벽체 상부에 통풍 및 환기를 

위한 창호 계획

- 마루: 기존 대청마루를 그대로 보전하여 UNIT02와 함께 공용으로 사용하

도록 계획

 UNIT02: 방2개, 화장실(내부), 마루

- 방: 화장실을 사이에 두고 400㎜의 높이 차이가 있는 방1(6.86㎡)과 방

2(6.71㎡)를 계획, 하나의 UNIT공간으로 활용하기 위하여 방1과 방2를 연

결하는 통로를 증축하고 계단을 이용하여 이동할 수 있게 계획, 벽장을 계

획하여 내부에 에어컨 설치

- 화장실: 기존 창고로 사용하던 공간을 화장실(6.15㎡)로 변경, 방1과 방2의 

벽장을 헐어내어 공간을 확보

 UNIT03: 방2개, 화장실(내부), 마루

- 방: 사랑채 방(10.59㎡)과 대문 상부 다락(5.86㎡)을 방으로 계획, 방 벽장 

내부에 사다리를 설치하여 다락방으로 동선 연결

- 화장실: 기존 방을 화장실로 변경, 2,530㎜×2,450㎜의 규모(6.20㎡)로 샤

워부스, 세면대, 변기 설치
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- 마루: 사랑마루를 보전하여 방과 화장실의 전이공간으로 계획 

 UNIT04: 방1개, 화장실, 마루

- 방: 기존 마구간을 방(6.33㎡)으로 계획, 측면에 채광 및 환기를 위한 창호

와 수납을 위한 선반을 계획

- 화장실: 창고로 사용되던 공간을 2008년 이전 당시 화장실(6.58㎡)로 개보

수. 마당쪽에서 출입이 이루어졌던 동선을 방에서 마루를 통해 진입이 가능

하도록 측면에 출입문을 계획, 화장실 앞에 전실을 계획하여 탈의할 수 있

는 공간 마련

- 마루: 안채의 창고와 사랑채 마구간을 하나의 UNIT으로 구성하기 위하여 

마루를 설치하여 동선을 연결, 안채와 사랑채의 바닥 높이차이로 인해 마루

에 계단 설치 

□ 부엌은 기존 공간 보존

 취사기능을 계획하지 않아 기존 부엌의 위치는 그대로 보전
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안동 원촌리 칠곡고택

[그림 14] 칠곡고택 변경 전 평면도 (ⓒ동남종합건축사사무소)
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안동 원촌리 칠곡고택

 

[그림 15] 칠곡고택 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 원촌리 칠곡고택

[그림 16] 칠곡고택 변경 후 다락평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 원촌리 칠곡고택

[그림 17] 칠곡고택 변경 후 단면도-1 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 원촌리 칠곡고택

[그림 18] 칠곡고택 변경 후 단면도-2 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 원촌리 칠곡고택

[그림 19] 칠곡고택 변경 후 입면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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안동 원촌리 칠곡고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 20] 칠곡고택 변경 전 3D 모델링
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안동 원촌리 칠곡고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 21] 칠곡고택 변경 후 3D 모델링
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안동 원촌리 칠곡고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 22] 칠곡고택 변경 전·후 내부 투시도-1
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안동 원촌리 칠곡고택

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 23] 칠곡고택 변경 전·후 내부 투시도-2
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안동 원촌리 칠곡고택

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

[그림 24] 칠곡고택 변경 전·후 사진-1
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안동 원촌리 칠곡고택

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

 

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

[그림 25] 칠곡고택 변경 전·후 사진-2
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안동 원촌리 칠곡고택

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터

 

ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 26] 칠곡고택 변경 전·후 사진-3
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안동 원촌리 칠곡고택

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

 

ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 27] 칠곡고택 변경 전·후 사진-4
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3. 고성이씨 성곡동재사(팔회당재사)

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력8)

 안동 고성이씨 법흥 탑동파의 조상3대를 제사지내고 묘소를 수호하기 위해 건립

 1998년 이시흥의 아우인 팔회당 이시항(1690-1749)댁에서 인수하여 팔회당을 기리는 

재사로 활용

 2008년 현 위치에 이건 중수

□ 건물의 배치 및 형태

 북서향 배치, 출입은 북동측 도로에 면한 외부마당을 통해 진입

 가옥의 형태는 정면 5칸 측면 1칸의 행랑채 ‘ㅡ’자형과 후면 정면 4칸 측면 3칸의 

안채 ‘ㄷ’자형으로 구성

 안마당은 행랑채와 안채에 면해 있으며, 행랑채와 안채가 만나는 부분은 외부로 열려짐

 행랑채는 맞배지붕, 안채는 팔작지붕 + 맞배지붕

 바닥 레벨은 외부마당을 기준으로 행랑채는 +450㎜ 기단 위에 배치, 내부마당은 +300

㎜, 안채는 좌측 날개부분 +530㎜, 우측 날개부분 +350㎜에서 대청마루가 위치한 

+700㎜ 부분까지 경사로 배치

□ 실의 구성 및 사용현황

 행랑채는 좌측으로부터 방앗간, 방, 대문, 창고, 마굿간(상부다락) 5칸으로 구성

 부엌은 +450㎜ 높이로 안채 안방에 면하여 아궁이 2개가 배치되어 있으며, 상부에 다

락이 있음

 안채는 2칸의 대청마루를 중심으로 좌측에 1.5칸의 안방과 부엌, 우측에 1칸의 방 2개

와 누마루로 구성

□ 난방설비방식

 바닥난방: 구들 난방

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음

8) 고택의 안내판에 게시된 설명문을 참고하여 작성
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2) 리모델링 계획안

□ 3개의 UNIT으로 나누어 방-화장실-(마루)로 계획

 UNIT01: 방2개, 화장실, 마루

- 방: 기존 안방(7.32㎡)의 일부와 다락(3.05㎡)을 방으로 계획, 방에서 사다

리를 이용하여 다락으로 오를 수 있도록 동선계획

- 화장실: 기존 안방의 공간을 나누어 화장실(3.95㎡) 설치, 안방을 통해 출

입이 가능하고 기존 창호를 이용하여 통풍 및 환기를 해결하기 위하여 실을 

반듯하게 구획하지 않고 꺽어서 계획

- 마루: 기존 대청마루를 그대로 보전하여 UNIT02와 함께 공용으로 사용하

도록 계획

 UNIT02: 방1개, 화장실, (누)마루

- 방: 기존 방(7.84㎡)에 수납장을 설치하고, 옆방으로 통했던 문을 막아 숙

박실로 계획, 수납장 내부에 에어컨을 설치하여 외부에 노출되지 않도록 함

- 화장실: 기존 방으로 사용되었던 공간을 화장실(6.68㎡)로 변경하여 세면기, 

변기, 샤워부스 설치, 방에서 출입이 가능하고 계단을 통해 누마루로 연결

- 누마루: UNIT01과 대청마루를 공용으로 사용하고, 화장실 옆 누마루를 보

전하여 사용하도록 계획, 루버를 설치하여 빛 차단 및 반폐쇄적 공간으로 

사용할 수 있도록 함

 UNIT03: 방1개, 화장실

- 방: 행랑채의 방을 숙박실(7.82㎡)로 계획하면서 부족한 수납공간을 확보하

기 위하여 방앗간 쪽으로 550㎜ 증축하여 내부에 에어컨 설치

- 화장실: 기존 창고를 화장실(6.32㎡)로 변경하여 세면대, 변기, 샤워부스를 

설치, 대문을 중심으로 숙박실과 화장실을 계획하여 외부를 통해 신발을 신

고 이동해야 하는 동선의 불편이 단점

□ 부엌은 기존 공간 보존

 취사기능을 계획하지 않아 기존 부엌의 위치는 그대로 보전
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고성 이씨 성곡동재사

[그림 28] 성곡동재사 변경 전 평면도 (ⓒ동남종합건축사사무소)
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고성 이씨 성곡동재사

[그림 29] 성곡동재사 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 성곡동재사

[그림 30] 성곡동재사 변경 후 다락평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 성곡동재사

[그림 31] 성곡동재사 변경 후 단면도-1 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 성곡동재사

[그림 32] 성곡동재사 변경 후 단면도-2 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 성곡동재사

[그림 33] 성곡동재사 변경 후 입면도-1 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 성곡동재사

[그림 34] 성곡동재사 변경 후 입면도-2 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 성곡동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 35] 성곡동재사 변경 전 3D 모델링
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고성 이씨 성곡동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 36] 성곡동재사 변경 후 3D 모델링
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고성 이씨 성곡동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 37] 성곡동재사 변경 전·후 내부 투시도-1
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고성 이씨 성곡동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 38] 성곡동재사 변경 전·후 내부 투시도-2
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고성 이씨 성곡동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 39] 성곡동재사 변경 전·후 내부 투시도-3
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고성 이씨 성곡동재사

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 40] 성곡동재사 변경 전·후 사진-1
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고성 이씨 성곡동재사

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 41] 성곡동재사 변경 전·후 사진-2
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4. 고성이씨 감동재사

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력9)

 청옹(淸翁) 이후영(1649~1711)의 묘제를 치르기 위해 건립된 재사

 안동시 석동동 감성골에 이후영을 기리기 위한 청옹정과 함께 위치했었음

 2008년도 현위치로 이건

□ 건물의 배치 및 형태

 남서향의 배치

 출입구는 북동측 도로에 면한 외부마당을 통해 남서측으로 진입

 가옥의 형태는 전면 정면4칸, 측면4칸 ‘ㄷ’자형으로 구성

 내부마당은 우측이 열려진 공간으로 구성

 지붕은 팔작지붕 + 맞배지붕으로 구성

 높이는 외부마당을 기준으로 대문이 위치한 전면부는 +300㎜ 기단 위에 배치, 내부마

당은 +200㎜ 높이에 배치, 대청마루와 안방은 +650㎜ 기단위에 배치

□ 실의 구성 및 사용현황

 전면부는 좌측으로부터 창고, 마굿간(상부다락), 출입구, 방이 위치하고 있으며, 마당 안

쪽으로 정면 2칸의 마루를 중심으로 좌측 1.5칸의 안방과 부엌, 우측 1칸의 방이 위치

 부엌은 마당과 같은 높이로 안방에 면하여 아궁이 3개가 배치되어 있으며, 상부에 다락

이 위치

□ 난방설비방식

 바닥난방: 구들 난방

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음 

9) 고택의 안내판에 게시된 설명문을 참고하여 작성
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2) 리모델링 계획안

□ 단체투숙객을 위한 숙소로 방3개, 화장실2개로 계획

 방: 기존의 방을 객실로 계획(10.80㎡, 7.90㎡, 6.82㎡), 내부에 수납장을 설치하여 에

어컨을 외부에 노출되지 않도록 함, 대문 옆에 위치한 객실의 바닥 레벨이 높아 출입문 

앞에 툇마루를 설치하여 단높이 완화시킴

 화장실1: 기존의 창고와 마구간을 화장실로 변경(6.01㎡, 6.10㎡)하여 샤워부스, 세면대, 

변기를 설치, 화장실1은 부엌을 통해 출입이 가능하고 마구간 위치의 화장실은 마당에

서 출입이 가능하도록 계획

 마당: 마당에 판석을 깔고 담장 쪽으로 평상 설치

□ 부엌은 기존 공간 보존

 취사기능을 계획하지 않아 기존 부엌의 위치는 그대로 보전
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고성 이씨 감동재사

[그림 42] 감동재사 변경 전 평면도 (ⓒ동남종합건축사사무소)
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고성 이씨 감동재사

[그림 43] 감동재사 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 감동재사

[그림 44] 감동재사 변경 후 단면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 감동재사

[그림 45] 감동재사 변경 후 입면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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고성 이씨 감동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 46] 감동재사 변경 전 3D 모델링
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고성 이씨 감동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 47] 감동재사 변경 후 3D 모델링



120 한옥 고택 리모델링 시공사례 연구

고성 이씨 감동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 48] 감동재사 변경 전·후 내부 투시도-1
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고성 이씨 감동재사

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 49] 감동재사 변경 전·후 내부 투시도-2
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고성 이씨 감동재사

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

[그림 50] 감동재사 변경 전·후 사진-1
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고성 이씨 감동재사

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 51] 감동재사 변경 전·후 사진-2
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5. 서운정(栖雲亭)

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력10)

 퇴계 9대손인 농와 이언순(1774~1845)이 말년에 지은 정자로 계남고택과 인접해 있었음

 당호와 대문 위에 걸린 ‘재산문(在山門)’이란 편액은 퇴계선생의 시에서 ‘산에 있으

면 구름에 깃드는 학이 되기 원이다(在山願爲縷雲鶴)’라는 구절에서 따온 것임

 댐건설로 1975년 도산면 단천리로 이건

 2008년도 현위치로 이건

□ 건물의 배치 및 형태

 북서향의 배치

 출입구는 북동측 도로에 면한 계단을 통해 북서측 대문을 통해 진입

 가옥의 형태는 정면 3칸 측면 1.5칸의 ‘ㅡ’자형

 지붕은 팔작지붕에 홑처마

 높이는 외부마당을 기준으로 +250㎜ 기단 위에 배치, 나무로 만들어진 디딤돌이 특징

□ 실의 구성 및 사용현황

 마루를 중심으로 좌측에 수납장을 가진 1칸의 방, 우측에 1칸 방과 반칸 방으로 구성

 좌측방과 마루 전면에 툇마루가 위치하고, 측면과 배면에 쪽마루가 있음

 마루 전면에 사분합문을 달아 공간의 활용도를 높임

□ 난방설비방식

 바닥난방: 구들 난방

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음

10) 고택의 안내판에 게시된 설명문을 참고하여 작성
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2) 리모델링 계획안

□ 독채로 계획하여 방-마루-화장실로 구성

 방: 기존에 문으로 분리되어 있던 방과 고방을 객실(10.89㎡)로 계획, 수납장을 계획하

여 이부자리, 의류 등을 보관할 수 있게 하고, 상부에 에어컨을 설치하여 외부에서 노출

되지 않도록 함

 화장실: 기존의 방을 화장실(8.78㎡)로 변경, 독채로 사용되는 공간으로 투숙객의 편의

를 위하여 샤워부스, 세면대, 변기에 더하여 월풀욕조 설치

 마루: 방과 화장실을 연결해주는 매개공간이며, 여름철에는 전면과 후면의 문을 전부 개

방하여 시원한 휴식공간으로 활용 가능
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서운정

[그림 52] 서운정 변경 전 평면도 (ⓒ한겨례건축사사무소)
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서운정

[그림 53] 서운정 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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서운정

 

[그림 54] 서운정 변경 후 단면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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서운정

[그림 55] 서운정 변경 후 입면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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서운정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 56] 서운정 변경 전 3D 모델링
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서운정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 57] 서운정 변경 후 3D 모델링
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서운정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 58] 서운정 변경 전·후 내부 투시도-1
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서운정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 59] 서운정 변경 전·후 내부 투시도-2
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서운정

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 60] 서운정 변경 전·후 사진-1
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서운정

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 61] 서운정 변경 전·후 사진-2



136 한옥 고택 리모델링 시공사례 연구

6. 청옹정(淸翁亭)

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력11)

 청옹 이후영의 정자로 감동재사 경내에 건립되어 묘제나 모임 때 강당으로 사용

 석동동 감성골에서 2008년도 현위치로 이건 및 개보수

□ 건물의 배치 및 형태

 남서향의 배치, 출입은 북동측 도로에 면한 외부마당을 통해 진입

 가옥의 형태는 정면 3칸 측면 1.5칸의 ‘ㅡ’자형

 마당은 담장으로 둘러싸인 앞마당과 뒷마당

 팔작지붕에 홑처마

□ 실의 구성 및 사용현황

 마루를 중심으로 좌측에 1칸 방, 우측에 1.5칸의 방으로 구성

 좌측 방과 마루 전면에 툇마루를 설치하였으며, 마루 전면에 사분합문을 달아 공간의 활

용도를 높임

□ 난방설비방식

 바닥난방: 구들 난방

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음 

2) 리모델링 계획안

□ 독채로 계획하여 방-마루-화장실로 구성

 방: 기존 방을 객실(10.86㎡)로 계획

 화장실: 기존 방을 화장실(6.83㎡)로 변경하여 샤워부스, 세면대, 변기, 수납장 설치

 마루: 방과 화장실을 연결해주는 매개공간이며, 여름철에는 전면과 후면의 문을 전부 개

방하여 반내･외부공간으로 활용 가능 

11) 고택의 안내판에 게시된 설명문을 참고하여 작성
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청옹정

[그림 62] 청옹정 변경 전 평면도 (ⓒ동남종합건축사사무소)
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청옹정

[그림 63] 청옹정 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)



부 록 139

청옹정

 

[그림 64] 청옹정 변경 후 단면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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청옹정

[그림 65] 청옹정 변경 후 입면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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청옹정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 66] 청옹정 변경 전 3D 모델링
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청옹정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 67] 청옹정 변경 후 3D 모델링
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청옹정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 68] 청옹정 변경 전·후 내부 투시도-1
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청옹정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 69] 청옹정 변경 전·후 내부 투시도-2
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청옹정

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 70] 청옹정 변경 전·후 사진-1
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청옹정

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터

ⓒ행복전통마을

[그림 71] 청옹정 변경 전·후 사진-2
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7. 박산정(博山亭)

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력12)

 조선 선조 때 공조참의를 지낸 이지(1560~1631)가 학문수양을 위해 1600년 초에 건립

한 정자

 와룡면 도곡리에 위치하고 있었는데 1975년 안동댐 건설로 고지대인 상전마을로 옮겼

다가 2005년 현 위치로 이건하여 개보수

□ 건물의 배치 및 형태

 남서향 배치, 출입은 북동측 도로에 면한 사주문을 통해 남동측에서 진입

 가옥의 형태는 정면 3칸 측면 2칸의‘ㅡ’자형

 마당은 담장으로 둘러싸인 앞마당

 팔작지붕이며 홑처마

□ 실의 구성 및 사용현황

 마루를 중심으로 좌우측에 1.5칸의 방이 위치

 전면에 반칸의 툇마루 설치하였으며, 마루 전면에 사분합문을 달아 공간의 활용도

를 높임

□ 난방설비방식

 바닥난방: 구들 난방

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음 

12) 고택의 안내판에 게시된 설명문을 참고하여 작성
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2) 리모델링 계획안

□ 독채로 계획하여 방2개-마루-화장실로 구성

 방: 기존 방을 객실(7.48㎡, 8.89㎡)로 계획

 화장실

- 기존 방의 배면을 증축하여 화장실(3.72㎡)로 변경하여 샤워부스, 세면대, 

변기, 수납장 설치

- 증축부분에 상부창을 계획하여 자연환기가 가능하도록 계획(기존 입면을 보

전해야하는 계획이여서 증축된 벽체가 아닌 곳에는 창문을 계획할 수 없음)

- 방과 화장실 사이에 전실공간을 계획하여 탈의공간으로 활용, 기존 대청으

로 나가는 출입문이 있었으나 전실로 계획하면서 출입문 제거

 마루: 방과 화장실을 연결해주는 매개공간이며, 여름철에는 전면과 후면의 문을 전부 개

방하여 반내･외부공간으로 활용 가능 
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박산정

[그림 72] 박산정 변경 전 평면도 (ⓒ동남종합건축사사무소)
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박산정

[그림 73] 박산정 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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박산정

 

[그림 74] 박산정 변경 후 단면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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박산정

[그림 75] 박산정 변경 후 입면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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박산정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 76] 박산정 변경 전 3D 모델링
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박산정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 77] 박산정 변경 후 3D 모델링
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박산정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 78] 박산정 변경 전·후 내부 투시도-1
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박산정

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 79] 박산정 변경 전·후 내부 투시도-2
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박산정

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터

ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

[그림 80] 박산정 변경 전·후 사진-1
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박산정

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ행복전통마을

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

[그림 81] 박산정 변경 전·후 사진-2 
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8. 안동 성곡동 까치구멍집

1) 리모델링 전 현황

□ 건물의 연혁 및 내력13)

 약 100년 전에 지은 집으로 ‘여칸집’이라 함

 성곡동 309-8번지에 위치하고 있었는데 2008년 현 위치로 이건

 까치구멍집이란 명칭은 한 건물 안에 생활공간이 집약되고 폐쇄적인 건물구조로 인해서 

생긴 악취와 연기를 집밖으로 배출하기 위해 지붕 합각부의 양측에 ‘까치집’을 닮은 

구멍이 뚫려있다고 해서 붙여졌음

□ 건물의 배치 및 형태

 남서향의 배치

 출입은 북동측 도로에 면한 외부마당을 통해 진입

 가옥의 형태는 정면 3칸 측면 2칸의 겹집

 마당은 담장으로 둘러싸인 앞마당

 지붕은 초가지붕이며, 합각부분에 구멍을 낸 초가까치구멍집 구조

 높이는 외부마당을 기준으로 전면 +380㎜ 후면 +700㎜로 경사진 배치

□ 실의 구성 및 사용현황

 내부 공간은 폐쇄적인 구조로 출입문을 통해 내부를 들어가면 전실과 같은 공간이 있으

며 좌측에 마구간, 우측에는 부엌이 위치하고, 후면에 마루를 중심으로 좌우측에 방으로 

구성

 우측방 전면에는 받침으로 구성된 수납공간이 있으며, 좌측방 전면 마구간 상부에 다락

이 있음

 부엌은 전면으로 650㎜ 돌출되어 있음

□ 난방설비방식

 바닥난방: 구들 난방

 전기 및 조명설비는 각 실에 설치하였음 

13) 고택의 안내판에 게시된 설명문을 참고하여 작성
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2) 리모델링 계획안

□ 관리동으로 계획하여 사무실, 마루, 방, 화장실, BAR로 구성

 마루는 소파와 테이블을 설치하여 응접실로 사용될 수 있도록 계획

 기존 방을 사무실(7.83㎡)로 계획 

 화장실(4.09㎡) 설치를 위하여 방의 배면으로 770㎜ 증축, 증축부분에 상부창을 내어 

자연환기가 가능하도록 함

 부엌은 기존 공간 보존

 마구간은 bar(7.67㎡)로 계획 및 상부 다락은 보존

- BAR를 계획하면서 싱크대 설치를 위하여 상수도 배관 시공을 위하여 바닥

레벨을 낮춤
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까치구멍집

[그림 82] 까치구멍집 변경 전 평면도 (ⓒ동남종합건축사사무소)
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까치구멍집

[그림 83] 까치구멍집 변경 후 평면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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까치구멍집

[그림 84] 까치구멍집 변경 후 단면도-1 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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까치구멍집

[그림 85] 까치구멍집 변경 후 단면도-2 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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까치구멍집

[그림 86] 까치구멍집 변경 후 입면도 (ⓒTHE SYSTEM LAB)
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까치구멍집

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 87] 까치구멍집 변경 전 3D 모델링
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까치구멍집

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 88] 까치구멍집 변경 후 3D 모델링
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까치구멍집

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 89] 까치구멍집 변경 전·후 내부 투시도-1
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까치구멍집

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 90] 까치구멍집 변경 전·후 내부 투시도-2
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까치구멍집

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 91] 까치구멍집 변경 전·후 외부 투시도
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까치구멍집

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터
ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

[그림 92] 까치구멍집 변경 전·후 사진-1
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까치구멍집

변경전 변경후

ⓒ국가한옥센터 ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터
ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

ⓒ국가한옥센터

[그림 93] 까치구멍집 변경 전·후 사진-2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




